
CERTIFICAT D'ANALYSES PRÉLIMINAIRE

Données sur le prélèvement                         

417, de la Cour
Waterloo, Québec
J0E 2N0

Tél.: (450) 539-2282

Ville de Waterloo
M. Yves Gagnon

Fax: (450) 539-5161

5685114Échantillon:            

2021-10-01
Client:  A50230726
Site: Ville de Waterloo
Projet: A50230726-3

Commande:  NA

Certificat de prél. : 53386
Date du rapport:  

Nom du Projet: 058-WAT#001-WOO#Eau potable

Résultats obtenus       

Matrice:       Eau
Nature de l'échantillon: Eau souterraine

Date de prélèvement:  2021-09-20
Date de réception: 2021-09-22

Chlore résiduel libre :    NA
Chlore résiduel total :    NA

Votre référence:      NA

Lieu prélevé: Puits Taylor

Prélevé par:        Andréanne Lapierre
État à la réception: Conforme

Paramètres      Méthodes                                                                                                                                                                                                                                                  Unités Date d'analyse *                                                                                                                                                                                                                                          Résultats                                                                                                                                                                                                                                                 DESCRIPTION Accr.(*)                                                                                                                                                                                                                                                  

Chloramine :                 NA
Résultat pH :                 NA

Info. supplémentaires : #14

Température à la réception (°C) :   11.0

Arsenic dissous 2021-09-24LBCASDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LArsenic (As)

Calcium dissous 2021-09-24LBCCADI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LCalcium (Ca)

Dureté 2021-09-24LBCDT--02 CHM35/ILCE69**Non

mg CaCO3/LRésultat

Mercure dissous 2021-09-24LBCHGDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LMercure (Hg)

Magnésium dissous 2021-09-24LBCMGDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LMagnésium (Mg)

Hydrocarbures aromatiques polycycliquesXDCHAP-04 STOui

µg/l<>Naphtalène

µg/l<>Acénaphtylène

µg/l<>Acénaphtène

µg/l<>Fluorène

µg/l<>Phénanthrène

µg/l<>Anthracène

µg/l<>Fluoranthène

µg/l<>Pyrène

µg/l<>Benzo[c]phenanthrène

µg/l<>Benzo[a]anthracène

CONFIDENTIEL                            

= Hors critères  

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques                                                                                                                                                                          

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrit                                                                                                                                                                          

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une b                                                                                                                                                                          

Page 1 de 5

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr                                                                                                                                                                          
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-tr                                                                                                                                                                          

= Avertissement



CERTIFICAT D'ANALYSES PRÉLIMINAIRE

Données sur le prélèvement                         

417, de la Cour
Waterloo, Québec
J0E 2N0

Tél.: (450) 539-2282

Ville de Waterloo
M. Yves Gagnon

Fax: (450) 539-5161

5685114Échantillon:            

2021-10-01
Client:  A50230726
Site: Ville de Waterloo
Projet: A50230726-3

Commande:  NA

Certificat de prél. : 53386
Date du rapport:  

Nom du Projet: 058-WAT#001-WOO#Eau potable

µg/l<>Chrysène

µg/l<>Benzo[b]fluoranthène

µg/l<>Benzo[j]fluoranthène

µg/l<>Benzo[k]fluoranthène

µg/l<>Benzo[b + j + k]fluoranthène

µg/l<>7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène

µg/l<>Benzo[e]pyrène

µg/l<>Benzo[a]pyrène

µg/l<>3-Méthylcholanthrène

µg/l<>Indéno[1,2,3-cd]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,h]anthracène

µg/l<>Benzo[ghi]pérylène

µg/l<>Dibenzo[a,l]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,i]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,h]pyrène

%<>D8-Naphtalène (%)

%<>D10-Acénaphtène (%)

%<>D10-Phénanthrène (%)

%<>D12-Pérylène (%)

%<>D14-Dibenzo[a,h]anthracène (%)

%<>D14-Dibenzo[a,h]anthracène (%)

%<>D14-Terphényle (%)

µg/L<>Sommation des HAP ciblés (règl. 2013-57, note G)

µg/L<>Sommation des HAP ciblés (règl. 2013-57, note H)

Commentaires de l'échantillon: L'analyse Composés phénoliques et les phtalates n'a pas pu être effectuée, puisque les contenants adéquats pour cette 
analyse n'ont pas été reçus.

CONFIDENTIEL                            

= Hors critères  

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques                                                                                                                                                                          

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrit                                                                                                                                                                          

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une b                                                                                                                                                                          
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr                                                                                                                                                                          
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-tr                                                                                                                                                                          

= Avertissement



CERTIFICAT D'ANALYSES PRÉLIMINAIRE

Données sur le prélèvement                         

417, de la Cour
Waterloo, Québec
J0E 2N0

Tél.: (450) 539-2282

Ville de Waterloo
M. Yves Gagnon

Fax: (450) 539-5161

5685115Échantillon:            

2021-10-01
Client:  A50230726
Site: Ville de Waterloo
Projet: A50230726-3

Commande:  NA

Certificat de prél. : 53387
Date du rapport:  

Nom du Projet: 058-WAT#001-WOO#Eau potable

Résultats obtenus       

Matrice:       Eau
Nature de l'échantillon: Eau souterraine

Date de prélèvement:  2021-09-20
Date de réception: 2021-09-21

Chlore résiduel libre :    NA
Chlore résiduel total :    NA

Votre référence:      NA

Lieu prélevé: Puits Allen

Prélevé par:        Andréane Lapierre
État à la réception: Conforme

Paramètres      Méthodes                                                                                                                                                                                                                                                  Unités Date d'analyse *                                                                                                                                                                                                                                          Résultats                                                                                                                                                                                                                                                 DESCRIPTION Accr.(*)                                                                                                                                                                                                                                                  

Chloramine :                 NA
Résultat pH :                 NA

Info. supplémentaires : NA

Température à la réception (°C) :   11.5

Arsenic dissous 2021-09-25LBCASDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LArsenic (As)

Calcium dissous 2021-09-25LBCCADI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LCalcium (Ca)

Dureté 2021-09-25LBCDT--02 CHM35/ILCE69**Non

mg CaCO3/LRésultat

Mercure dissous 2021-09-25LBCHGDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LMercure (Hg)

Magnésium dissous 2021-09-25LBCMGDI01 CHM35/ILCE69*Oui

mg/LMagnésium (Mg)

Composés phénoliques 2021-09-25LDCPHE-05 ILCE-077Oui

µg/L<0.50Phénol

µg/L<0.50o-Crésol

µg/L<0.50m-Crésol

µg/L<0.50p-Crésol

µg/L<0.502-Chlorophénol

µg/L<0.503-Chlorophénol

µg/L<0.504-Chlorophénol

µg/L<0.502,4-Diméthylphénol

µg/L<0.502,6-Dichlorophénol

µg/L<0.502,4 + 2,5-Dichlorophénol

CONFIDENTIEL                            

= Hors critères  

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques                                                                                                                                                                          

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrit                                                                                                                                                                          

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une b                                                                                                                                                                          

Page 3 de 5

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr                                                                                                                                                                          
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-tr                                                                                                                                                                          

= Avertissement



CERTIFICAT D'ANALYSES PRÉLIMINAIRE

Données sur le prélèvement                         

417, de la Cour
Waterloo, Québec
J0E 2N0

Tél.: (450) 539-2282

Ville de Waterloo
M. Yves Gagnon

Fax: (450) 539-5161

5685115Échantillon:            

2021-10-01
Client:  A50230726
Site: Ville de Waterloo
Projet: A50230726-3

Commande:  NA

Certificat de prél. : 53387
Date du rapport:  

Nom du Projet: 058-WAT#001-WOO#Eau potable

µg/L<0.503,5-Dichlorophénol

µg/L<0.502,3-Dichlorophénol

µg/L<0.502-Nitrophénol

µg/L<0.503,4-Dichlorophénol

µg/L<0.502,4,6-Trichlorophénol

µg/L<0.504-Nitrophénol

µg/L<0.502,3,6-Trichlorophénol

µg/L<0.502,3,5-Trichlorophénol

µg/L<0.502,4,5-Trichlorophénol

µg/L<0.502,3,4-Trichlorophénol

µg/L<0.503,4,5-Trichlorophénol

µg/L<0.502,3,5,6-Tétrachlorophénol

µg/L<0.502,3,4,6-Tétrachlorophénol

µg/L<0.502,3,4,5-Tétrachlorophénol

µg/L<0.50Pentachlorophénol

µg/L<10.002,4-Dinitrophénol (PNA)

µg/L<6.002-Méthyl-4,6-dinitrophénol (PNA)

µg/LSommation des chlorophénols ciblés dans la politiq

µg/LSommation des composés phénoliques chlorés

µg/LSommation des composés phénoliques non chlorés

%75.02,4,6-Tribromophénol (%)

%95.0D4-2-Chlorophénol (%)

Hydrocarbures aromatiques polycycliquesXDCHAP-04 STOui

µg/l<>Naphtalène

µg/l<>Acénaphtylène

µg/l<>Acénaphtène

µg/l<>Fluorène

µg/l<>Phénanthrène

µg/l<>Anthracène

µg/l<>Fluoranthène

µg/l<>Pyrène

µg/l<>Benzo[c]phenanthrène

µg/l<>Benzo[a]anthracène

µg/l<>Chrysène

CONFIDENTIEL                            

= Hors critères  

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques                                                                                                                                                                          

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrit                                                                                                                                                                          

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une b                                                                                                                                                                          
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr                                                                                                                                                                          
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-tr                                                                                                                                                                          

= Avertissement



CERTIFICAT D'ANALYSES PRÉLIMINAIRE

Données sur le prélèvement                         

417, de la Cour
Waterloo, Québec
J0E 2N0

Tél.: (450) 539-2282

Ville de Waterloo
M. Yves Gagnon

Fax: (450) 539-5161

5685115Échantillon:            

2021-10-01
Client:  A50230726
Site: Ville de Waterloo
Projet: A50230726-3

Commande:  NA

Certificat de prél. : 53387
Date du rapport:  

Nom du Projet: 058-WAT#001-WOO#Eau potable

µg/l<>Benzo[b]fluoranthène

µg/l<>Benzo[j]fluoranthène

µg/l<>Benzo[k]fluoranthène

µg/l<>Benzo[b + j + k]fluoranthène

µg/l<>7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène

µg/l<>Benzo[e]pyrène

µg/l<>Benzo[a]pyrène

µg/l<>3-Méthylcholanthrène

µg/l<>Indéno[1,2,3-cd]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,h]anthracène

µg/l<>Benzo[ghi]pérylène

µg/l<>Dibenzo[a,l]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,i]pyrène

µg/l<>Dibenzo[a,h]pyrène

%<>D8-Naphtalène (%)

%<>D10-Acénaphtène (%)

%<>D10-Phénanthrène (%)

%<>D12-Pérylène (%)

%<>D14-Dibenzo[a,h]anthracène (%)

%<>D14-Dibenzo[a,h]anthracène (%)

%<>D14-Terphényle (%)

µg/L<>Sommation des HAP ciblés (règl. 2013-57, note G)

µg/L<>Sommation des HAP ciblés (règl. 2013-57, note H)

Commentaires de l'échantillon: L'échantillon a été filtré et préservé en délai expiré pour l'analyse des métaux dissous.
L'analyse des phtalates n'a pas pu être effectuée, puisque les contenants adéquats pour cette analyse n'ont pas été 

CONFIDENTIEL                            

= Hors critères  

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques                                                                                                                                                                          

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en enti er, sans l'autorisation écrit                                                                                                                                                                          

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une b                                                                                                                                                                          
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr                                                                                                                                                                          
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-tr                                                                                                                                                                          

= Avertissement


